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m Gebrauchsanweisung

Produktbeschreibung

Suprasorb® P sensitive border besteht aus einer Silikon-
Wundkontaktschicht, einem saugféhigen Polyurethan-Schaum, einer
Verteilschicht aus Vlies, einem superabsorbierenden Saugkern und
einer wasserdampfdurchlassigen und wasserdichten Tragerschicht. Der
funflagige Aufbau ermdglicht ein dynamisches Flissigkeitsmanagement
zur Erzeugung und Aufrechterhaltung eines optimalen feuchten
Wundmilieus, was einen schnelleren Wundverschluss beglnstigt und
dazu beitragen kann, das Mazerationsrisiko zu verringern. Die weiche
Silikonschicht kann angehoben und neu positioniert werden, ohne ihre
Haftfahigkeit zu verlieren. AufRerdem kdnnen mithilfe dieser Schicht
die Schmerzen des Patienten sowie das Trauma flr die Wunde und die
Wundumgebungshaut beim Verbandwechsel minimiert werden. Die
absorbierende Polsterschicht sorgt fir eine hervorragende Absorption
und schliefSt das Exsudat ein.

Produktzusammensetzung
Silikon, Polyurethan, Polyacrylat, Flusenpulpe und Polyolefin

Zweckbestimmung

Der Suprasorb® P sensitive Silikon-Schaumverband kann zur
Behandlung aller Wunden eingesetzt werden, vorausgesetzt es handelt
sich um
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mittel bis stark exsudierende und

— | oberflachliche bis

\w/ | tiefe* Wunden:

Indikationen

« Dekubitus

 Bein- und FuBulzera
 traumatische Wunden
« postoperative Wunden
» Hautrisse

Der Verband kann auch im Rahmen einer prophylaktischen Therapie zur
Vorbeugung von Dekubitus verwendet werden.

Kontraindikationen i
Bekannte Allergie und / oder Uberempfindlichkeit gegen eine der
Produktkomponenten

Anwendungshinweise
Kann unter Aufsicht von Fachpersonal von Laien angelegt werden.
Das Produkt kann unter Kompressionsverbanden verwendet werden.

1. Vorbereiten der Wunde

Die Wunde nach den bestehenden klinischen Standards reinigen. Die

Wundumgebungshaut grindlich trocknen.

2. Anlegen des Wundverbandes

a. Die GroBe des Verbandes richtet sich nach der GréRe der Wunde.
Das Wundkissen sollte die trockene Wundumgebungshaut um
mindestens 1-2 cm Uberlappen.

b. Die erste Schutzfolie entfernen und die haftende Seite auf die
Wunde aufbringen.

c. Die Ubrige(n) Schutzfolie(n) entfernen und den Rand auf der Haut
glatt streichen. Den Verband nicht auseinanderziehen.

*Verwenden Sie bei tiefen Wunden ggf. eine Tamponade als

Primarverband (z. B. Suprasorb® A, Suprasorb® A + Ag, Suprasorb®

Liquacel).

3. Verbandwechsel

Der Verband kann abhangig vom Wundzustand und Exsudationsgrad

mehrere Tage auf der Wunde verbleiben.

VorsichtsmaBnahmen und Warnhinweise

« Das Produkt ist nur fUr den Einmalgebrauch bestimmt.

« Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschadigt oder gedffnet
ist.

« Den Suprasorb® P sensitive Silikon-Schaumverband nicht zusammen
mit oxidierenden Wirkstoffen wie Hypochloritlésungen oder
Wasserstoffperoxid anwenden.

- Bei Auftreten einer Rétung oder Sensibilisierung die Anwendung
abbrechen und die geeignete Behandlung mit einem Arzt abklaren.

+ Bei empfindlichen Patientengruppen, wie Sauglingen und Kindern,
sowie in der Schwangerschaft und Stillzeit ist eine vorsichtige
Anwendung angeraten, da hierzu keine Daten vorliegen.

Anmerkung
Bei Auftreten eines schwerwiegenden Vorkommnisses wenden Sie sich
bitte an den Hersteller und die zustandigen Gesundheitsbehdrden.

Lagerung und Entsorgung

1. Im angegebenen Temperaturbereich sauber und trocken und vor
direkter Sonneinstrahlung geschitzt lagern.

2. Die Entsorgung sollte gemaf$ den lokalen Umweltvorschriften
erfolgen.

Haltbarkeit
3 Jahre ab Herstellungsdatum

“ Mode d’'emploi

Description du produit

Suprasorb® P sensitive border se compose d'une couche de contact
avec la plaie en silicone, d’'une mousse de polyuréthane absorbante,
d’une couche distributrice en non-tissé, d'un noyau super-absorbant
et d'un film externe protecteur, perméable a la vapeur d’eau et
imperméable a I'eau. Cette construction a cinq couches facilite

la gestion dynamique des fluides afin de fournir et maintenir

un environnement de plaie humide optimal, ce qui favorise une
cicatrisation plus rapide et peut aider a réduire le risque de macération.
La couche douce en silicone peut étre soulevée puis repositionnée sans
perte d'adhérence. De plus, cette couche peut minimiser la douleur
chez les patients, ainsi que les traumatismes au niveau des plaies et

de la peau environnante pendant les changements de pansement. La
couche avec rembourrage absorbant fournit une absorption supérieure
et permet d'éloigner les exsudats.

Composition du produit
Silicone, polyuréthane, polyacrylate, fluff et polyoléfine

Utilisation prévue

Le pansement hydrocellulaire siliconé Suprasorb® P sensitive peut étre
utilisé sur des plaies a condition qu'il s'agisse de
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plaies modérément a fortement exsudatives et

— | superficielles a

\W | profondes* :

Indications

+ escarres

« ulceres du pied et de la jambe
« plaies traumatiques

« plaies chirurgicales

« déchirures cutanées

Le pansement peut étre aussi utilisé comme élément d'un traitement
prophylactique afin d"aider a prévenir les escarres.

Contre-indications
Allergie et/ou hypersensibilité connue a I'un des composants du produit

Instructions d‘application

Peut étre appliqué par des non-professionnels sous la supervision de
professionnels de santé.

Le produit peut étre utilisé sous un bandage compressif.

1. Préparation de la plaie

Nettoyer la plaie conformément aux standards cliniques actuels. Sécher

soigneusement la peau environnante.

2. Pose du pansement

a. La taille du pansement dépend de la taille de la plaie. La compresse
doit recouvrir la peau environnante séche d'au moins 1 a 2 cm.

b. Retirer la premiere protection anti-adhésive et appliquer le coté
adhérent sur la plaie.

c. Retirer la/les protections(s) anti-adhésive(s) restante(s) et lisser la
bordure sur la peau. Ne pas étirer le pansement.

*Si nécessaire, pour les plaies profondes, appliquer une meche en tant

que pansement primaire (p. ex. Suprasorb® A, Suprasorb® A + Ag,

Suprasorb® Liquacel).

3. Changement de pansement

Le pansement peut rester sur la plaie pendant plusieurs jours, en

fonction de la condition de la plaie et du degré d’exsudation.

Précautions et mises en garde
«+ Ce produit est destiné a un usage unique.

 Ne pas utiliser si le conditionnement est endommagé ou ouvert.

+ Ne pas utiliser le pansement hydrocellulaire siliconé Suprasorb® P
sensitive avec des agents oxydants tels que des solutions
d’hypochlorite ou du peroxyde d’hydrogene.

+ Sides rougeurs ou une sensibilisation apparaissent, cesser
I'utilisation et consulter un professionnel de santé pour un
traitement approprié.

« Enraison d'un manque de données, une utilisation prudente est
recommandée chez les groupes de population sensibles comme les
nourrissons, les enfants, les femmes enceintes ou allaitantes.

Remarque
En cas d'incident grave, veuillez contacter le fabricant et I'autorité
sanitaire compétente.

Conservation et élimination

1. Conserver dans un endroit propre et sec dans la plage de
températures spécifiée, ainsi qu’a I'abri de la lumiére du soleil.

2. Le produit doit étre éliminé conformément aux procédures
environnementales locales.

Durée de conservation
3 ans a compter de la date de fabrication

m Instructions for Use

Product description

Suprasorb® P sensitive border consists of a silicone wound contact
layer, an absorbent polyurethane foam, a non-woven distributing
layer, a super-absorbent core and a protective, vapour permeable and
waterproof backing. The five-layer construction facilitates dynamic
fluid management to provide and maintain optimal moist wound
environment which leads to the promotion of faster wound closure
and may help to reduce the risk of maceration. The gentle silicone layer
can be lifted and repositioned without losing its adherence. Also, this
layer can minimise pain to patients and trauma to wounds and the
surrounding skin during dressing changes. The absorbent pad layer
provides superior absorption and locks exudates away.

Product composition
Silicone, polyurethane, polyacrylate, fluff pulp and polyolefin

Intended purpose
Suprasorb® P sensitive Silicone Foam Dressing may be used to treat all
wounds, provided they are

:::2 moderately to heavily exuding and

— | superficial to

\W/ | deep*:

Indications

- Pressure ulcers

+ Leg and foot ulcers
« Traumatic wounds
« Surgical wounds

« Skin tears

The dressing may also be used as part of a prophylactic therapy to help
prevent pressure ulcers.

Contraindications
Known allergy and/or hypersensitivity to any of the product
components

Application instructions

May be applied by lay persons under supervision of health care
professionals.

The product can be used under compression bandaging.

1. Preparing the wound

Clean the wound in accordance with current clinical standards. Dry the

surrounding skin thoroughly.

2. Applying the wound dressing

a. The size of the dressing depends on the wound size. The wound pad
should cover the dry surrounding skin by at least 1-2 cm.

b. Remove the first release liner and apply the adherent side to the
wound.

¢. Remove the remaining release liner(s) and smooth down the border
on the skin. Do not stretch the dressing.

*Where necessary, for deep wounds apply a rope as primary dressing
(e.g. Suprasorb® A, Suprasorb® A+Ag, Suprasorb® Liquacel).

3. Dressing change

The dressing can remain on the wound for several days, dependent on
wound condition and the level of exudate.

Precautions and warnings

+ The product is for single use only.

- Do not use it if the packaging is damaged or opened.

Do not use Suprasorb® P sensitive Silicone Foam Dressing together
with oxidising agents such as hypochlorite solutions or hydrogen
peroxide.

« If reddening or sensitisation occur discontinue use and consult a
health care professional for appropriate treatment.

+ Because of the lack of data, cautious use is advised in sensitive
population groups such as infants, children, pregnant or nursing
women.

Note
In case of serious incident, contact the manufacturer and the
responsible health authorities.

Storage and disposal

1. Keep in a clean and dry place in specified temperature range and
away from sunlight.

2. Disposal should be handled according to local environmental
procedures.

Shelf life
3 years from date of manufacture

m Instrucciones de uso

Descripcion del producto

Suprasorb® P sensitive border consta de una capa de silicona que esta
en contacto con la herida, una espuma de poliuretano absorbente,
una capa de distribucion no tejida, un nucleo superabsorbente y un
reverso de proteccion permeable al vapor y resistente al agua. Esta
construccion de cinco capas facilita una gestion dinamica de los fluidos
para proporcionar y mantener una humedad 6ptima en el entorno

de la herida, lo que favorece y acelera la cicatrizacién y puede ayudar
a reducir el riesgo de maceracion. La suave capa de silicona puede
levantarse y volverse a colocar sin perder su capacidad de adherencia.
Asimismo, esta capa puede aliviar en gran medida el dolor de los
pacientes y el traumatismo en las heridas y en la piel circundante
durante los cambios de apésito. Por su parte, la capa almohadillada
absorbente proporciona una absorcion superior y bloquea los
exudados.

Composicion del producto
Silicona, poliuretano, poliacrilato, pulpa de celulosa y poliolefina

Finalidad prevista
El apdsito de espuma y silicona Suprasorb® P sensitive puede utilizarse
para tratar todas las heridas, siempre y cuando estas
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presenten una cantidad de exudado de moderada a alta y

—— | sean superficiales a

\W/ | profundas*:

Indicaciones

« lesiones por presion

« lesiones en piernas y pies
« heridas con traumatismos
« heridas postoperatorias

+ desgarros cutdneos

El aposito también puede utilizarse como parte de una terapia
profilactica para ayudar a evitar lesiones por presion.

Contraindicaciones
Alergia y/o hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes del
producto

Instrucciones de aplicacion

Puede ser aplicado por personas no expertas bajo la supervision de
profesionales sanitarios.

El producto se puede usar bajo vendajes de compresion.

1. Preparacion de la herida

Limpiar la herida de acuerdo con los estandares clinicos vigentes. Seque

minuciosamente la piel circundante.

2. Aplicacion del aposito

a. El tamafio del apdsito depende del tamafio de la herida. La
almohadilla debe cubrir la piel seca circundante al menos 1 0 2 cm.

b. Retire el primer protector y aplique el lado adhesivo a la herida.

c. Retire el resto de protectores y alise el borde en la piel. No estire el
aposito.

*Si es necesario, en el caso de heridas profundas, aplique una mecha

como aposito primario (p. €j., Suprasorb® A, Suprasorb® A + Ag,

Suprasorb® Liquacel).

3. Cambio de apésito

El apdsito puede permanecer varios dias sobre la herida, dependiendo

del estado de la herida y del nivel de exudado.

Advertencias y medidas de precaucion

« Este producto es de un solo uso.

« No lo utilice si el envase est4 dafiado o abierto.

« No utilice el apdsito de espuma y silicona Suprasorb® P sensitive
junto con agentes oxidantes, como las soluciones de hipoclorito o el
peroxido de hidrégeno.

- Si experimenta enrojecimiento o sensibilizacion, deje de utilizar el
apésito y consulte a un profesional sanitario para saber cudl es el
tratamiento adecuado.

» Dado que no se dispone de datos, se debe aplicar con precaucion
en grupos de poblacion sensibles, como neonatos, nifios pequefos y
mujeres embarazadas o lactantes.

Nota
En el caso de un incidente grave, contacte con el fabricante y las
autoridades sanitarias responsables.

Conservacion y eliminacion

1. Mantener en un lugar limpio y seco dentro del intervalo de
temperatura especificado y alejado de la luz solar directa.

2. A la hora de proceder a su eliminacion, siga los procedimientos
medioambientales de su localidad.

Periodo de validez
Tres afios a partir de la fecha de fabricacion

Instrucoes de utilizacao

Descricao do produto

O Suprasorb® P sensitive border é constituido por uma camada

de silicone de contacto com a ferida, uma espuma absorvente de
poliuretano, uma camada nao tecida de distribuicdo, um nucleo
super-absorvente e uma camada protectora, permeavel ao vapor e

a prova de agua. A construcdo em cinco camadas facilita a gestdo
dindmica do fluido para proporcionar e manter um ambiente himido
6ptimo da ferida, o que leva a promocao de um fecho mais rapido
da ferida e pode ajudar a reduzir o risco de maceracdo. A suave
camada de silicone pode ser levantada e reposicionada sem perder

a sua aderéncia. Além disso, esta camada pode minimizar a dor para
os pacientes e o trauma das feridas e da pele circundante durante as
mudancas de penso. A camada almofadada absorvente fornece uma
absorcao superior e mantém os exsudados afastados.

Composicao do produto
Silicone, poliuretano, poliacrilato, pasta fluff e poliolefina

Finalidade
O penso esponjoso de silicone Suprasorb® P sensitive pode ser usado
no tratamento de todas as feridas, desde que estas sejam do tipo
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moderadamente a fortemente exsudativas e

=— | superficiais a

\W/ | profundas*:

Indicagoes

« lesdes por pressao

« Ulceras de pernas e pés
- feridas traumaticas

- feridas pos-operatorias
- fissuras da pele

O penso também pode ser usado como parte de uma terapia
profilactica para ajudar a prevenir leses por pressao.

Contraindicacoes
Alergia e/ou hipersensibilidade conhecida a um dos componentes do
produto

Instrucoes de aplicacao
Pode ser aplicado por leigos sob a supervisdo de profissionais de saude.
O produto pode ser utilizado sob ligaduras de compressao.

1. Preparacdo da ferida

Limpe a ferida conforme as normas clinicas vigentes. Seque bem a pele

envolvente.

2. Aplicacdo do penso

a. O tamanho do penso dependerd da area da ferida. A almofada para
a ferida deve cobrir a pele seca circundante em pelo menos 1-2 cm.

b. Retirar o primeiro revestimento de libertacao e aplicar o lado
aderente a ferida.

c. Remover ofs) revestimento(s) de libertacao restante(s) e alisar a
borda sobre a pele. Nao esticar o penso.

*Quando necessario, para feridas profundas, aplicar um tamponamento

como penso primario (por exemplo Suprasorb® A, Suprasorb® A + Ag,

Suprasorb® Liquacel).

3. Mudanca de penso

O penso pode permanecer sobre a ferida durante varios dias,

dependendo do estado da ferida e do nivel de exsudado.

Precaucoes e avisos

« O produto destina-se apenas a uma Unica utilizacao.

» Na&o o utilize se a embalagem estiver danificada ou aberta.

» Na&o use o penso esponjoso de silicone Suprasorb® P sensitive
juntamente com agentes oxidantes como solugdes de hipoclorito ou
peroxido de hidrogénio.

» Em caso de vermelhiddo ou sensibilizacdo, interrompa a utilizacdo e
consulte um profissional de satde para o tratamento adequado.

« Devido a falta de dados, aconselha-se uma utilizagdo cautelosa em
grupos sensiveis da populagdo, como bebés, criancas, gravidas ou
lactantes.

Observacao
Em caso de um acidente grave, entre em contacto com o fabricante e
as autoridades de saude publica competentes.

Armazenamento e eliminacao

1. Conservar num local limpo e seco, numa gama de temperaturas
especificada e longe da luz solar.

2. A eliminacao devera ser feita de acordo com os procedimentos
ambientais locais.

Vida util
3 anos a contar da data de fabrico

n Istruzioni per l'uso

Descrizione del prodotto

Suprasorb® P sensitive border & costituito da uno strato di contatto
con la ferita in silicone, una schiuma di poliuretano assorbente, uno
strato di distribuzione in TnT, un nucleo superassorbente e un supporto
protettivo, permeabile al vapore e impermeabile all'acqua. La struttura
a cinque strati facilita la gestione dinamica dei fluidi per fornire e
mantenere un ottimale ambiente umido per la ferita, favorendo una
piti rapida chiusura della ferita e riducendo il rischio di macerazione.

Il delicato strato di silicone puo essere staccato e riposizionato senza
perdere la sua aderenza. Inoltre, questo strato puo ridurre al minimo

il dolore nei pazienti e il trauma a carico delle ferite e della cute
circostante durante i cambi della medicazione. Lo strato assorbente
del tampone offre un ottimo assorbimento e trattiene al suo interno
I'essudato.

Composizione del prodotto
Silicone, poliuretano, poliacrilato, polpa di lanugine e poliolefina

Uso previsto

Suprasorb® P sensitive medicazione in schiuma di silicone puo essere

usato per il trattamento di tutte le ferite, a condizione che siano
660
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da moderatamente ad abbondantemente essudanti e

= | da superficiali a

\W/ | profonde*:

Indicazioni

« ulcere da decubito

« ulcere delle gambe e dei piedi
- ferite traumatiche

- ferite post-operatorie

« lacerazioni cutanee

La medicazione puo essere utilizzata anche nell'ambito di una terapia
profilattica per aiutare la prevenzione delle ulcere da decubito.

Controindicazioni
Allergia e/o ipersensibilita note nei confronti di uno dei componenti del
prodotto

Istruzioni per I'applicazione

Puo essere applicato da personale non specializzato sotto la
supervisione di operatori sanitari.

Il prodotto puo essere utilizzato sotto bendaggi compressivi.

1. Preparazione della ferita

Detergere la ferita seguendo i protocolli clinici esistenti. Asciugare

accuratamente la cute circostante.

2. Applicazione della medicazione

a. La dimensione della medicazione dipende dalle dimensioni della
ferita. Il cuscinetto per ferite deve coprire la cute circostante asciutta
perlomeno di 1-2 cm.

b. Rimuovere il primo rivestimento di protezione e applicare il lato
adesivo sulla ferita.

c. Rimuovere il/i rivestimento/i di protezione restante/i e lisciare i bordi
sulla cute. Non tendere la medicazione.

*Ove necessario, in caso di ferite profonde applicare un tampone

come medicazione primaria (ad es. Suprasorb® A, Suprasorb® A + Ag,

Suprasorb® Liquacel).

3. Cambio della medicazione

La medicazione puo essere lasciata in sede per molti giorni, a seconda

delle condizioni e del livello di essudato.

Precauzioni e avvertenze

» Questo prodotto e esclusivamente monouso.

» Non utilizzarlo se la confezione & danneggiata o aperta.

» Non usare Suprasorb® P sensitive medicazione in schiuma di
silicone insieme ad agenti ossidanti come soluzioni di ipoclorito o il
perossido di idrogeno.

« In caso di arrossamento o sensibilizzazione, interrompere 'uso e
consultare un operatore sanitario per il trattamento adeguato.
A causa della mancanza di dati, si consiglia un uso prudente nei
gruppi di popolazione sensibili come neonati, bambini, donne in

gravidanza o in allattamento.

Nota
In caso di incidente grave, contattare il produttore e le autorita sanitarie
competenti.

Conservazione e smaltimento

1. Conservare in un luogo pulito e asciutto, a temperature comprese
nell'intervallo specificato e al riparo dalla luce solare.

2. Lo smaltimento deve essere effettuato secondo le procedure
ambientali locali.

Periodo di validita
3 anni dalla data di fabbricazione

m Gebruiksaanwijzing

Productbeschrijving

Suprasorb® P sensitive border bestaat uit een siliconen
wondcontactlaag, een absorberende schuimlaag van polyurethaan,
een non-woven verdeellaag, een superabsorberende kern

en een dampdoorlatende en waterproof beschermlaag aan

de achterkant. De uit vijf lagen bestaande constructie maakt
dynamisch vloeistofmanagement mogelijk om een optimale

vochtige wondomgeving te creéren en te behouden die een snellere
wondsluiting stimuleert en kan bijdragen aan het verminderen van
het risico op maceratie. De zachte siliconen laag kan worden opgetild
en anders worden geplaatst zonder dat de kleefkracht verloren gaat.
Deze laag kan ook pijn bij de patiént, en trauma aan wonden en

de omliggende huid minimaliseren tijdens de verbandwissels. De
absorberende pad biedt superieure absorptie en houdt exsudaat vast.

Productsamenstelling
Silicone, polyurethaan, polyacrylaat, pluispulp en polyolefine

Beoogd gebruik

Suprasorb® P sensitive siliconen schuimverband kan worden gebruikt
voor het behandelen van allerlei wonden, mits ze
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matig tot sterk exsuderend en

— | oppervlakkig tot

\W/ | diep* zijn:

Indicaties

« decubitus

« been- en voetulcers

« traumatische wonden
-« postoperatieve wonden
« huidlaesies

Het verband kan ook worden gebruikt als onderdeel van een
profylactische behandeling om decubitus te helpen voorkomen.

Contra-indicaties
Bekende allergie en/of overgevoeligheid voor het product of
bestanddelen daarvan

Gebruiksinstructies
Kan door leken worden aangebracht onder supervisie van professionele

zorgverleners. Het product kan onder compressieverband worden gebruikt.

1. Voorbereiding van de wond

Reinig de wond conform de actuele klinische standaards. Maak de

omringende huid grondig droog.

2. Aanleggen van het wondverband

a. De grootte van het verband hangt af van de grootte van de wond.
Het wondkussen moet de droge omringende huid ten minste 1 tot
2 cm overlappen.

b. Verwijder de eerste beschermfilm en breng de zelfklevende kant aan
op de wond.

¢. Verwijder de resterende beschermfilm(s) en strijk de rand op de huid
glad. Rek het verband niet uit.

*Breng indien nodig voor diepe wonden een wondtampon aan als

primair verband (bv. Suprasorb® A, Suprasorb® A + Ag, Suprasorb®

Liquacel).

3. Verbandwissel

Afhankelijk van de toestand van de wond en de mate van exsudatie

kan het verband een aantal dagen op de wond blijven zitten.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

« Dit product is uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik.

« Niet gebruiken indien de verpakking beschadigd of geopend is.

» Gebruik Suprasorb® P sensitive siliconen schuimverband niet

samen met oxiderende middelen zoals hypochlorietoplossingen of

waterstofperoxide.

Als er roodheid of overgevoeligheid optreedt, moet het gebruik

worden gestaakt en moet een professionele zorgverlener om advies

worden gevraagd over een passende behandeling.

» Vanwege gebrek aan gegevens wordt voorzichtig gebruik
geadviseerd bij gevoelige populatiegroepen zoals baby's, kinderen,
en zwangere of borstvoeding gevende vrouwen.

Opmerking
In geval van een ernstig incident neemt u contact op met de fabrikant
en de verantwoordelijke zorgautoriteiten.

Bewaren en weggooien

1. Bewaren op een schone en droge plaats binnen het aangegeven
temperatuurbereik en beschermd tegen zonlicht.

2. Het verband moet conform plaatselijke milieuprocedures worden
weggegooid.

Houdbaarheid
Drie jaar vanaf de fabricagedatum

m Brugsanvisning

Produktbeskrivelse

Suprasorb® P sensitive border bestar af et silikone-sarkontaktlag,

et absorberende polyurethanskum, et ikke-vaevet fordelingslag, en
superabsorberende kerne og en beskyttende, dampgennemtraengelig
og vandteet bagside. Konstruktionen med fem lag muligger dynamisk
vaeskehandtering for at skabe og opretholde et optimalt fugtigt
sarmilja, hvilket forer til hurtigere sarlukning og kan bidrage til at
reducere risikoen for udbladning. Det blide silikonelag kan Iaftes

og justeres uden at miste sin klaebende egenskab. Dette lag kan

0gsa minimere patienternes smerter og mindske traumer pa sar og
den omkringliggende hud under forbindingsskift. Det absorberende
pudelag yder fremragende absorption og laser ekssudatet vaek.

Produktsammensaetning
Silikone, polyurethan, polyacrylat, fluffmasse og polyolefin

Tilsigtet anvendelse

Suprasorb® P sensitive silikone-skumforbinding kan anvendes til
behandling af alle slags sar, under forudsaetning af at de er
[YYS
(YY)

moderat til staerkt ekssudative og

— | overfladiske til

W/ | dybe*:

Indikationer

« decubitus

+ ben- og fodsar
- traumatiske sar
 postoperative sar
« hudafskrabninger

Forbindingen kan ogsa bruges som en del af en profylaktisk behandling
for at hjeelpe med at forebygge decubitus.

Kontraindikationer
Kendt allergi og/eller overfalsomhed over for en af
produktkomponenterne

Anvendelsesanvisninger
Kan anvendes af laegfolk under tilsyn af sundhedspersonale.
Produktet kan anvendes under kompressionsbandager.

1. Klargering af séret

Rens séret i henhold til aktuelle kliniske standarder. Tar den

omkringvaerende hud grundigt.

2. Anlaeggelse af sarforbindingen

a. Starrelsen af forbindingen afhaenger af sarets starrelse. Sarbindet
skal daekke den torre omgivende hud med mindst 1-2 cm.

b. Fjern det ferste sliplag, og pafer den klaebende side pa saret.

c. Fjern resterende sliplag, og glat kanten af pa huden. Forbindingen
ma ikke straekkes.

*Ved dybe sar anvendes om ngdvendigt et reb som primaer forbinding

(f.eks. Suprasorb® A, Suprasorb® A + Ag, Suprasorb® Liquacel).

3. skift af forbinding

Forbindingen kan forblive pa saret i flere dage, afhaengigt af sarets

tilstand og niveauet af ekssudat.

Forholdsregler og advarsler
« Produktet er kun til engangsbrug.
« Ma ikke anvendes, hvis indpakningen er aben eller beskadiget.

+ Suprasorb® P sensitive silikone-skumforbinding ma ikke anvendes
sammen med oxiderende midler, sdsom hydroklorit-oplasninger eller
hydrogenperoxid.

+ Hvis der opstar redme eller overfglsomhed, skal du ophgre med
at bruge produktet og kontakte en sundhedsperson for passende
behandling.

« Pa grund af manglende data anbefales forsigtig brug til felsomme
befolkningsgrupper som spaedbarn, bgrn, gravide eller ammende
kvinder.

Bemaerk
Ved forekomst af en alvorlig haendelse bedes du henvende dig til
producenten og de ansvarlige sundhedsmyndigheder.

Opbevaring og bortskaffelse

1. Opbevares pa et rent og tert sted i det angivne temperaturomrade
og veek fra sollys.

2. Bortskaffelse skal ske i henhold til lokale miljgmaessige procedurer.

Opbevaringstid
3 ar fra produktionsdatoen

m Bruksanvisning

Produktbeskrivning

Suprasorb® P sensitive border bestar av ett sarkontaktskikt av silikon,
absorberande polyuretanskum, ett nonwoven-distributionsskikt, en
superabsorberande kdrna och en skyddande, vattentat baksida som
slapper igenom anga. Konstruktionen med fem lager underlattar
hanteringen av det dynamiska vatskeflodet samt mojliggér och
uppratthéller en optimal fuktig sarmiljo som framjar snabbare
lakning och kan bidra till att minska risken fér maceration. Det mjuka
silikonlagret kan lyftas och placeras om utan att tappa haftférmagan.
Lagret kan aven minska smartan hos patienten och trauma i sar och
omkringliggande hud under férbandsbyten. Det absorberande lagret av
skum ger Overlagsen absorbering och stanger ute exsudat.

Produktsammansattning
Silikon, polyuretan, polyakrylat, fluffmassa och olefinplast

Avsedd anvandning
Suprasorb® P sensitive silikonskumférband kan anvandas for att
behandla alla sar, férutsatt att de ar

:::2 mattligt till kraftigt exsuderande och

— | ytliga till
=/ | djupa*:
Indikationer

« trycksar

 ben- och fotsar
- traumatiska sar
+ postoperativa sar
« hudskador

Férbandet kan dven anvandas som en del av en profylaxbehandling for
att forebygga trycksar.

Kontraindikationer
Kéand allergi och/eller dverkanslighet mot ndgon av produktens
komponenter

Appliceringsanvisningar
Kan appliceras av lekman under uppsikt av vardpersonal.
Produkten kan anvandas under kompressionsbindor.

1. Forbereda saret
Rengor saret enligt gallande kliniska standarder. Torka omkringliggande
hud ordentligt.

2. Applicera sarférbandet

a. Storleken pa forbandet avgors av storleken pa saret. Sardynan ska
tacka den torra omkringliggande huden med minst 1-2 cm.

b. Ta bort den forsta skyddsfilmen och lagg pa den vidhaftande sidan
mot saret.

c. Ta bort bort aterstaende skyddsfilm(er) och slata till kanten mot
huden. Dra inte ut férbandet.

* Vid djupa sar kan vid behov en tamponad anvandas som

primarférband (t.ex. Suprasorb® A, Suprasorb® A + Ag, Suprasorb®

Liquacel).

3. Byta forband

Forbandet kan sitta kvar pa saret i flera dagar, beroende pa

sartillstandet och exsudatnivan.

Forsiktighetsatgarder och varningar

« Produkten &r endast avsedd for engangsbruk.

« Anvand den inte om foérpackningen &r skadad eller 6ppnad.

+ Anvand inte Suprasorb® P sensitive silikonskumférband tillsammans
med oxiderande agenser som t. ex. hypokloritiésningar eller
vateperoxid.

+ Om rodnad eller irritation uppstér ska anvandningen avbrytas och
vardpersonal radfragas om lamplig behandling.

« Pa grund av bristen pa data ska produkten anvédndas med
forsiktighet hos kansliga populationsgrupper som spadbarn, barn
och kvinnor som &r gravida eller ammar.

Anmarkning
Om en allvarlig incident intréffar ska du kontakta tillverkaren och
ansvariga halsomyndigheter.

Forvaring och kassering

1. Forvaras pa en ren och torr plats inom angivet temperaturintervall
och i skydd mot solljus.

2. Kassera produkten enligt lokala miljoforeskrifter.

Hallbarhet
3 ar fran tillverkningsdatum

m Bruksanvisning

Produktbeskrivelse

Suprasorb® P sensitive border bestar av et silikonsarkontaktlag,
absorberende polyuretanskum, et ikke-vevet fordelingslag, en
superabsorberende kjerne og en beskyttende, dampgjennomtrengelig
og vanntett bakside. Den femdoble lagkonstruksjonen tilrettelegger
for dynamisk vaeskehandtering for & gi og opprettholde et optimalt
fuktig sarmilje som ferer til fremming av raskere sérlukking og kan
bidra til & redusere risikoen for maserasjon. Det myke silikonlaget kan
loftes og reposisjoneres uten & miste klebeevnen. Dette laget kan
0gsa minimere smerte hos pasienter og traume pa sar og omliggende
hud ved bandasjeskifte. Det absorberende vatterte laget gir overlegen
absorpsjon og sperrer bort eksudater.

Produktkomposisjon
Silikon, polyuretan, polyakrylat, lomasse og polyolefin

Tiltenkt bruk
Suprasorb® P sensitive silikon-skumbandasje kan brukes til behandling
av alle sar, hvis de er

:::2 moderat til sterkt sekreterende og

= | overfladiske til

=/ | dype®:

Indikasjoner

+ liggesar

« ben- og fotsar

+ traumatiske sar
 postoperative sar
+ hudflenger



Bandasjen kan ogsa brukes som en del av en profylaktisk behandling
for a forhindre liggesar.

Kontraindikasjoner
Kjent allergi og/eller overgmfintlighet overfor en av
produktkomponentene

Anvisninger for pafering
Kan paferes av ufaglaerte under tilsyn av helsepersonell.
Produktet kan brukes under kompresjonsbandasjer.

1. Forberedelse av saret

Rens sdret i samsvar med eksisterende klinisk standard. Terk

omliggende hud grundig.

2. Palegging av sarbandasjen

a. Velg starrelsen pa bandasjen etter starrelsen pa sarflaten. Sarputen
skal overlappe den terre omkringliggende huden med minst 1-2 cm.

b. Fjern den forste beskyttelsesfilmen, og pafer klebesiden til saret.

c. Fjern den (de) gjenvaerende beskyttelsesfilmen(e) og glatt ut kanten
pa huden. Ikke strekk bandasjen.

*Hvis det er ngdvendig, for dype sar, sett pa et tau som primaer

bandasje (f.eks. Suprasorb® A, Suprasorb® A + Ag, Suprasorb® Liquacel).

3. Skifte av bandasje
Bandasjen kan sitte pa séret i flere dager, avhengig av sarets tilstand og
mengden med sekret.

Forsiktighetsregler og advarsler

« Produktet er kun til engangsbruk.

« Ikke bruk hvis pakningen er skadet eller apnet.

« Ikke bruk Suprasorb® P sensitive silikon-skumbandasje sammen med

oksiderende stoffer som hypoklorittlasninger eller hydrogenperoksid.

« Huvis radhet eller sensibilisering oppstar, avbryt bruken og kontakt
helsepersonell for passende behandling.

« Pa grunn av mangel pa data anbefales forsiktig bruk hos falsomme
pasientgrupper som spedbarn, barn, gravide eller ammende kvinner.

Merk
Skulle det en oppsta alvorlig situasjon, bes du henvende deg til
produsenten og de ansvarlige helsemyndigheter.

Oppbevaring og kassering

1. Oppbevares pa et rent og tert sted i et spesifisert temperaturomrade
0g unna sollys.

2. Kassering skal handteres i henhold til lokale miljoprosedyrer.

Holdbarhet
3 ar fra produksjonsdato

Kl Kayttéohje

Tuotekuvaus

Suprasorb® P sensitive border koostuu silikonisesta haavaa vasten
tulevasta kerroksesta, imukykyisesta polyuretaanivaahtokerroksesta,
kuitukankaisesta imeytyskerroksesta, erittain imukykyisesta ytimesta
seka suojaavasta, hoyrya lapaisevasta ja vedenpitdvasta taustasta.
Viisikerroksinen rakenne edistda dynaamista nesteiden hallintaa, joka
takaa sopivan kostean ympariston haavalle ja yllapitaa sitd, edistaa
haavan nopeampaa sulkeutumista ja voi auttaa pienentdmaan
maseraatioriskid. Helldvarainen silikonikerros voidaan nostaa ja asettaa
uudelleen ilman, etta sen kiinnittymisominaisuudet heikkenevat. Tama
kerros voi myds vahentaa potilaille koituvaa kipua seka haavalle ja sita
ymparoivalle iholle aiheutuvia traumoja siteen vaihtamisen aikana.
Imukykyisen kerroksen imukyky on erinomainen ja se poistaa eritteet.

Tuotteen koostumus
Silikoni, polyuretaani, polyakrylaatti, revintdmassa ja polyolefiini

Kayttotarkoitus
Suprasorb® P sensitive -silikonivaahtosidoksia voidaan kayttaa kaikkien
seuraavien haavojen hoitoon, jos ne ovat

6460

kohtalaisesti tai runsaasti erittavia ja
[YYY !

— | pinnallisia tai

\/ | syvia*:

Indikaatiot

+ painehaavat

- jalan ja jalkateran haavat
« traumaattiset haavat

« leikkaushaavat
« ihon repeytymat

Sidetté voidaan kayttdad myos osana profylaktista hoitoa painehaavojen
ehkaisyyn.

Kontraindikaatiot
Tiedossa oleva allergia ja/tai yliherkkyys jollekin tuotekomponentille

Asettamisohjeet

Siteen voivat asettaa myds muut kuin terveydenhuollon ammattilaiset
terveydenhuollon ammattilaisen valvonnassa.

Tuotetta voi kayttad myos kompressiositeen alla.

1. Haavan valmistelu:

Puhdista haava kulloistenkin kliinisten kaytantdjen mukaisesti. Kuivaa

haavaa ymparoiva iho huolellisesti.

2. Haavasiteen asettaminen paikalleen

a. Sidoksen koko riippuu haavan koosta. Haavatyynyn pitdisi peittaa
haavaa ymparoéivaa kuivaa ihoa vahintdan 1-2 cm joka suunnasta.

b. Irrota ensimmaéinen suojakalvo ja aseta haavan paalle kiinnittyva
puoli kohti haavaa.

c. Poista jéljella olevat suojakalvo(t) ja tasoita reunat ihoon. Al3 venyta
sidetta.

*Aseta tarvittaessa syviin haavoihin tamponi ensisijaiseksi siteeksi (esim.

Suprasorb® A, Suprasorb® A + Ag, Suprasorb® Liquacel).

3. Siteen vaihtaminen

Sidetta voidaan pitaa paikallaan useita paivia haavan tilan ja

haavaeritteen maaran mukaan.

Varotoimet ja varoitukset

+ Tuote on tarkoitettu vain kertakayttoiseksi.

+ Al3 kayta sita, jos pakkaus on rikki tai avattu.

+ Ala kayta Suprasorb® P sensitive -silikonivaahtosidosta yhdessé
hapettavien aineiden, kuten hypokloriittiliuosten tai vetyperoksidin,
kanssa.

« Jos iimenee ihon punehtumista tai herkistymista, lopeta kaytto ja

kysy hoito-ohjeita terveydenhuollon ammattilaiselta.

Koska tietoja tallaisesta kdytOsta ei ole, kaytettaessa sita herkille

kayttajaryhmille, kuten pikkuvauvoille, lapsille, raskaana oleville tai

imettaville naisille, on noudatettava erityista varovaisuutta.

Huomautus
Vakavan tapaturman sattuessa ota yhteys valmistajaan ja vastuussa
oleviin terveysviranomaisiin.

Sailyttaminen ja havittaminen

1. Tuotetta séilytetadn puhtaassa ja kuivassa paikassa maaritetylla
ldmpétila-alueella ja suojassa auringonvalolta.

2. Tuote pitad havittaa paikallisten ymparistolakien mukaisesti.

Sailyvyysaika
3 vuotta valmistuspaivasta

m Navod k pouziti

Popis vyrobku

Suprasorb® P sensitive border sestava ze silikonové kontaktni

vrstvy, ktera je ve styku s ranou, absorp¢ni polyuretanové pény,
distribucni vrstvy netkané textilie, superabsorpcniho jadra a ochranné
paropropustné a vodotésné zadni vrstvy. Pétivrstva konstrukce
napomaha dynamickému odvodu tekutin a tim zajistuje a zachovava
optimalni vihkost prostfedi rany, ktera podporuje jeji rychlejsi uzavieni
a mlZe pomodi sniZit riziko macerace. Jemnou silikonovou vrstvu je
mozné odlepit a pfemistit, aniz by doslo ke ztraté jeji pfilnavosti. Tato
vrstva muze rovnéz minimalizovat bolest u pacientl a trauma v rané
a jejim okoli béhem prevazl. Absorpcni polstarek zajistuje vynikajici
absorpci a pohlcuje exsudat.

SloZeni vyrobku

Silikon, polyuretan, polyakrylat, bunicina a polyolefin

Ucel pouziti

Silikonovy pénovy obvaz Suprasorb® P sensitive Ize pouzit k osetreni
vsech typl ran, pokud jsou

[YYS
[YYY

stfedné aZ silné exsuduijici a

—— | povrchové az

\W/ | hluboké*:

Indikace

+ dekubitus

« vredy na nohou a bércové viedy
« traumatické rany

» pooperacni rany

« trhliny kiize

Obvaz Ize také pouZit jako soucast preventivni Iécby, kterd pomaha
predchazet vzniku dekubitd.

Kontraindikace
Znama alergie a/nebo precitlivélost na slozku vyrobku

Pokyny k pouziti
Mze byt aplikovan laiky pod dohledem zdravotnickych pracovnikd.
Vyrobek Ize pouZit pod kompresivni bandazi.

1. Pfiprava rany

Ranu vycistéte v souladu s aktualnimi standardy klinické péce. Okoli

rany dukladné vysuste.

2. PriloZeni obvazu na ranu

a. Velikost obvazu zavisi na velikosti rany. Polstafek na ranu by mél
prekryvat okolni suchou pokozku o minimalné 1-2 cm.

b. Odstrante prvni snimatelnou kryci vrstvu a pfilozte pfilnavou stranu
na ranu.

c. Odstrante zbyvajici snimatelnou kryci vrstvu (vrstvy) a vyhladte okraj
na kizi. Nenatahujte obvaz.

*Je-li to nutné, na hluboké rany pfilozte jako primarni obvaz

tamponadu (napf. Suprasorb® A, Suprasorb® A + Ag, Suprasorb®

Liquacel).

3. Pfevaz

Obvaz muze zlstat na rané nékolik dni podle stavu rany a trovné

exsudace.

Bezpecnostni opatieni a varovani

« Vyrobek je urcen pouze k jednorazovému pouziti.

« NepouZivejte jej, pokud je obal poskozen nebo otevien.

« Silikonovy pénovy obvaz Suprasorb® P sensitive nepouzivejte
spolecné s oxidacnimi Cinidly, jako jsou roztoky chlornanu nebo
peroxidu vodiku.

+ V pfipadé zarudnuti nebo senzibilizace prestarite vyrobek pouZivat a
o vhodné 1écbé se poradte s Iékarem.

+ Vzhledem k nedostatku Udaju se u citlivych skupin populace, jako
jsou kojenci, déti, téhotné nebo kojici Zeny, doporucuje opatrné
pouziti.

Poznamka
V pfipadé vazného incidentu se obratte na vyrobce a pfislusné
zdravotnické organy.

Uchovavani a likvidace

1. Uchovavejte na Cistém a suchém misté v urceném teplotnim rozmezi
a mimo dosah slunecniho zareni.

2. Likvidace musi probéhnout podle platnych predpisti na ochranu
Zivotniho prostredi.

Doba pouzitelnosti
3 roky od data vyroby

Navod na pouzitie

Popis vyrobku

Suprasorb® P sensitive border sa sklada zo silikénovej kontaktnej vrstvy
s ranou, absorpcnej polyuretanovej peny, distribucnej vrstvy netkanej
textilie, superabsorpcného jadra a paropriepustnej a vodotesnej
ochrannej vrstvy. Patvrstvova konstrukcia ulah¢uje dynamicky
manazment tekutin, ¢im poskytuje a zachovava optimalne vlihké
prostredie rany, ktoré vedie k podpore rychlejSieho uzavretia rany a
moZze pomdct znizit riziko maceracie. Jemna silikonova vrstva sa da
zdvihnut a premiestnit bez toho, aby stratila svoju prilnavost. Tato
vrstva moze u pacientov tiez minimalizovat bolest a traumu na ranach
a okolitej kozi pocas vymen obvézov. Vrstva absorpcnej podlozky
poskytuje vysoku absorpciu a exsudaty izoluje.

Zlozenie vyrobku
Silikon, polyuretan, polyakrylat, bunicina a polyolefin

Ucel pouzitia

Silikonovy penovy obvaz Suprasorb® P sensitive sa moZze pouzit na
osetrenie vietkych ran za predpokladu, Ze su

(YY)
(YY)

stredne silno az silno exsudujuce a

—— | povrchové az

\W/ | hlboké*:

Indikacie

- dekubity

+ vredy na nohach a chodidlach
+ traumatické rany

« pooperacné rany

kozné trhliny

Obvaz je mozné tiez pouzit ako sucast preventivnej liecby, ktora
pomaha predchadzat vzniku dekubitov.

Kontraindikacie
Znéma alergia a/alebo precitlivenost na niektoru zo zloziek vyrobku

Pokyny pre aplikaciu
MézZe byt aplikovany laikmi pod dohladom zdravotnickych pracovnikov.
Vyrobok sa da pouzit pod kompresnou bandazou.

1. Priprava rany:

Ranu vycistite podla platnych klinickych Standardov. Okolitu kozu

dokladne osuste.

2. Aplikacia obvazu na ranu

a. Velkost obvazu zavisi od velkosti rany. Vankusik na ranu by mal
prekryvat okolitu sucht pokozku o minimalne 1 -2 cm.

b. Odstrante prvd stahovaciu féliu a aplikujte prilhavou stranou na
ranu.

c. Odstrénite zostavajucu stahovaciu foliu (folie) a vyhladte okraj na
koZi. Obvaz nenatahujte.

*Ak je to nutné, na hlboké rany priloZte ako primarny obvéz

tamponadu (napr. Suprasorb® A, Suprasorb® A + Ag, Suprasorb®

Liquacel).

3. Vymena obvézu

Obvaz méze na rane zotrvat niekolko dni podla stavu rany a Urovne

exsudacie.

Preventivne opatrenia a varovania

+ Vyrobok je urceny len na jednorazové pouZzitie.

» NepouZivajte, ak je balenie poskodené alebo otvorené.

« Silikénovy penovy obvaz Suprasorb® P sensitive nepouZivajte spolu s
oxidantmi, ako su roztoky chlérnanov alebo peroxidu vodika.

Ak sa objavi scervenanie alebo senzibilita, prestarite vyrobok
pouzivat a o vhodnej liecbe sa poradte s lekarom.

« Vzhladom na nedostatok Udajov sa u citlivych skupin populacie, ako
s dojcata, deti, tehotné alebo dojciace Zeny, odporuca obozretné
pouzivanie.

Poznamka
Pri vyskyte zavaZného incidentu sa obratte na vyrobcu a kompetentné
zdravotnicke institdcie.

Uchovavanie a likvidacia

1. Uchovévajte na ¢istom a suchom mieste v uréenom teplotnom
rozmedzi a mimo dosahu sine¢ného Ziarenia.

2. Likvidacia sa musi vykondavat podla miestnych postupov na ochranu
Zivotného prostredia.

Skladovatelnost
3 roky od datumu vyroby

m Hasznalati utasitas

Termékleiras

A Suprasorb® P sensitive border szilikon habkdtés egy sebbel érintkezd
szilikonrétegbdl, egy abszorbens poliuretdn habrétegbdl, egy nemszétt
folyadékeloszto rétegbél, egy szuperabszorbens magbol, valamint egy
paraateresztd és vizhatlan védd hatlapbdl all. Az 6trétegu felépités
el6segiti a dinamikus folyadékkezelést az optimalis nedves sebkornyezet
kialakitasa és fenntartasa érdekében, ami gyorsabb sebzarédast
eredményez, és segithet csokkenteni a felmarddas kockazatat. A
kiméletes szilikonréteg felszedhet6 és athelyezhetd anélkil, hogy
tapado tulajdonsagat elveszitené. Ez a réteg a betegnek okozott
fajdalmat, valamint a kétéscserék soran a sebet és a kdrnyezé bért

ér6 traumat is képes minimalisra kotéscsere. A nedvszivd parnaréteg
kivaléan felszivja és elzarja a valadékot.

A termék osszetétele
Szilikon, poliuretan, poliakrilat, pehelytdltet és poliolefin

A termék rendeltetése
A Suprasorb® P sensitive szilikon habkdtés minden olyan seb kezelésére
alkalmazhato, amely megfelel a kovetkezé feltételeknek
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kozepesen-erésen valadékozik és

— | fellletes vagy

- | mély":

Javallatok

« decubitus

« alsé végtagon és labfejen talalhatd fekélyek
+ traumas sebek

+ posztoperativ sebek

« felrepedt bér

A kotszer profilaktikus terapia részeként is hasznalhat6 decubitus
megelézésére.

Ellenjavallatok
A termék egyik dsszetevéjével szembeni ismert allergia és/vagy
tulérzékenység

A felhelyezésre vonatkozo utasitasok

Egészségugyi képzettséggel nem rendelkez6k is alkalmazhatjak
egészségligyi szakemberek felugyelete mellett.

A termék alkalmazhatd kompresszios kotés alatt.

1. A seb el6készitése

Az aktudlis klinikai standardok szerint tisztitsa meg a sebet. Alaposan

szaritsa meg a kornyez6 bérfellletet.

2. A kotszer felhelyezése

a. A kotés méretét a seb méretétdl fliggben kell meghatdrozni. A
sebparnanak legalabb 1-2 cm-rel tul kell érnie a kornyez6 szaraz
bérfeliiletre.

b. Tavolitsa el az els6 lehtzhato foliat, és helyezze a kotszert az
Ontapados oldalaval a sebre.

c. Tavolitsa el a fennmaradé lehtizhato folia(ka)t, és simitsa ra a kotszer
széleit a bérre. Ne nydjtsa meg a kotszert.

*Mély sebeknél sziikség esetén tampont kell alkalmazni elsédleges

kotszerként (pl. Suprasorb® A, Suprasorb® A + Ag, Suprasorb® Liquacel).

3. Kétéscsere

A kotszer a seb allapotatol és a valadékozas mértékétdl fliggben tobb

napig is a seben maradhat.

Ovintézkedések és figyelmeztetések

A termék kizardlag egyszer hasznalatos.

» Ne haszndlja, ha a csomagolas megsérdilt vagy kinyilt.

« A Suprasorb® P sensitive szilikon habkotést ne hasznalja egyutt
oxidaloszerekkel, példaul hipoklorit oldatokkal vagy hidrogén-
peroxiddal.

 Ha bdrpir vagy érzékenység jelentkezik, abba kell hagyni a
hasznélatat, és megfelel6 kezelés érdekében egészséglgyi
szakemberhez kell fordulni.

+ Az adatok hidnya miatt fokozottan érzékeny betegcsoportoknal,
példaul csecsemoknél, gyermekeknél, terhes vagy szoptaté néknél
o6vatosan alkalmazando.

Megjegyzés
Sulyos nemkivanatos esemény fellépése esetén, kérjik, forduljon a
gyartohoz és az illetékes egészségligyi hatdsagokhoz.

Tarolas és artalmatlanitas

1. Tiszta, szaraz helyen, a megadott h6mérséklet-tartomanyon beliil,
napfénytdl védve tarolando.

2. Artalmatlanitasat a helyi kérnyezetvédelmi el8irdsoknak megfeleléen
kell végezni.

Eltarthatosag
A gyartas datumatol szamitott 3 év

m Instrukcja stosowania

Opis produktu

Opatrunek Suprasorb® P sensitive border sktada sie z silikonowej
warstwy kontaktowej, chtonnej pianki poliuretanowej, wiokninowej
warstwy rozprowadzajacej, wysokochtonnego wktadu i wodoodpornej
zewnetrznej warstwy zabezpieczajacej przepuszczalnej dla pary
wodnej. Pieciowarstwowa struktura utatwia dynamiczne zarzadzanie
ptynami i zapewnia oraz utrzymuje optymalnie wilgotne srodowisko

rany, co prowadzi do szybszego zamykania rany i moze pomdc
zmniejszy¢ ryzyko maceracji. Delikatng warstwe silikonowa mozna
podnosic¢ i zmieniac jej pozycje bez utraty zdolnosci przylegania.
Ponadto, warstwa ta moze zminimalizowac¢ bél u pacjentéw oraz
szkodliwe dziatanie wobec ran i otaczajacej skéry podczas zmiany
opatrunku. Chtonna warstwa wyscietajgca zapewnia lepsze wchtanianie
i wigzanie wysieku.

Sktad produktu
Silikon, poliuretan, poliakrylan, pulpa celulozowa i poliolefina

Zastosowanie
Opatrunek z pianki z warstwa silikonu Suprasorb® P sensitive mozna
stosowac w leczeniu wszelkich rodzajéw ran, pod warunkiem, ze sa to
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rany o umiarkowanym lub silnym wysieku, oraz

— | rany powierzchowne, jak i

\W®/ | rany gtebokie*:

Wskazania

« odlezyny

« owrzodzenia nog i stop
* rany urazowe

* rany pooperacyjne

* rany szarpane

Opatrunek moze by¢ réwniez stosowany jako element leczenia
profilaktycznego celem zapobiegania powstawaniu odlezyn.

Przeciwwskazania
Znana alergia i/lub nadwrazliwos¢ na jeden ze sktadnikéw produktu

Wskazowki dotyczace stosowania

Moze byc¢ stosowany przez osoby bez wiedzy medycznej pod nadzorem
pracownikéw stuzby zdrowia.

Wyrdb ten moze by¢ tez noszony pod bandazem uciskowym.

1. Przygotowanie rany:

Oczysci¢ rane zgodnie ze standardowymi procedurami klinicznymi.

Doktadnie osuszy¢ otaczajaca skore.

2. Naktadanie opatrunku

a. Wielko$¢ opatrunku zalezy od wielkosci rany. Warstwa chtonna
powinna pokrywac otaczajaca sucha skore na szerokosci co najmniej
1-2 cm.

b. Usunac¢ pierwsza folie zabezpieczajaca i przyklei¢ strone przylepna
do rany.

¢. Usunac pozostata(-e) folie(-e) zabezpieczajaca(-e) i wygtadzi¢ brzegi
na skorze. Nie naciggac opatrunku.

*W razie koniecznosci, w przypadku ran gtebokich zastosowac

tamponade jako opatrunek podstawowy (np. Suprasorb® A,

Suprasorb® A + Ag, Suprasorb® Liquacel).

3. Zmiana opatrunku

Opatrunek moze pozostac na ranie przez kilka dni, w zaleznosci od

stanu rany i poziomu wysieku.

Srodki ostroznosci i ostrzezenia

« Wyrdb przeznaczony jest wytacznie do jednorazowego uzytku.

« Nie stosowac, jesli opakowanie jest uszkodzone lub otwarte.

« Nie stosowac opatrunku z pianki z warstwa silikonu Suprasorb® P
sensitive razem ze $rodkami utleniajacymi, takimi jak roztwory
podchlorynu lub nadtlenek wodoru.

« W razie wystapienia zaczerwienienia lub uczulenia zaprzestac¢
stosowania i skonsultowac sie z pracownikiem stuzby zdrowia w
celu podjecia odpowiedniego leczenia.

» Ze wzgledu na brak odnosnych danych zalecane jest ostrozne
stosowanie u wrazliwych grup populacji, np. niemowlat, dzieci,
kobiet w ciazy lub w okresie karmienia.

Uwaga
W przypadku powaznego wypadku nalezy skontaktowac sie z
producentem oraz z whasciwymi organami stuzb zdrowia.

Przechowywanie i utylizacja

1. Przechowywac w czystym i suchym miejscu w okreslonym zakresie
temperatur i z dala od $wiatta stonecznego.

2. Utylizowac zgodnie z miejscowymi przepisami $srodowiskowymi.

Okres waznosci
3 lata od daty produkgji

n Navodila za uporabo

Opis izdelka

Obloga Suprasorb® P sensitive border je narejena iz silikonske plasti za
stik z rano, vpojne poliuretanske pene, netkane distribucijske plasti,
izijemno vpojnega jedra in zascitne, za paro prepustne in proti vodi
odporne hrbtne strani. Petslojna zgradba olajsa dinami¢no upravljanje
s teko¢inami za omogocanije in vzdrZevanje optimalne vlazne okolice
rane, ki privede do hitrejSega zaprtja rane in lahko pomaga zmanjsati
tveganje, da pride do maceracije koze. NeZno silikonsko plast je
mogoce dvigniti in znova namestiti, ne da bi pri tem prislo do izgube
oprijema. Ta plast lahko tudi zmanjsa bolecine pri bolnikih in poskodbe
ran ter okoliske koze med menjavo obloge. Vpojna oblazinjena plast
zagotavlja vrhunsko vpijanje in veZe izcedek.

Sestava izdelka
Silikon, poliuretan, poliakrilat, puhasta kasa in poliolefin

Namen

Oblogo iz silikonske pene Suprasorb® P sensitive je mogoce uporabiti za
zdravljenje vseh ran, ce so
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zmerno do mocno eksudirajoce in

— | povrsinske do

\W®/ | globoke*:

Indikacije

« razjede zaradi pritiska
- razjede na nogah in nogah

« travmatske rane

« postoperativne rane

« raztrganine koze

Obloga se lahko uporablja tudi kot del profilakticne terapije, da
pomaga prepreciti razjede zaradi pritiska.

Kontraindikacije
Znana alergija in/ali preobcutljivost na eno od sestavin izdelka

Napotki za uporabo

Uporabljajo ga lahko nestrokovne osebe pod nadzorom zdravstvenih
delavcev.

Izdelek se lahko uporablja za kompresijsko previjanje.

1. Priprava rane

Ocistite rano skladno z obstojecimi klini¢nimi standardi. Temeljito

ocistite okolisko koZo.

2. Namestitev obloge za rane

a. Velikost obloge je odvisna od velikosti rane. Blazinica za rane mora
pokrivati suho okolisko koZo za vsaj 1-2 cm.

b. Odstranite prvo sprostilno podlogo in namestite lepilno stran na
rano.

c. Odstranite preostalo(e) sprostilno(e) podlogo(e) in zgladite rob na

_ kozo. Ne raztegujte obloge.

*Ce je potrebno, za globoke rane uporabite vrv kot primarno oblogo

(npr. Suprasorb® A, Suprasorb® A + Ag, Suprasorb® Liquacel).

3. Menjava obloge

Obloga lahko ostane na rani vec dni, odvisno od stanja rane in stopnje

izcedka.

Previdnostni ukrepi in opozorila

« lzdelek je samo za enkratno uporabo.

» Ne uporabljajte, ¢e je ovojnina poskodovana ali odprta.

» Obloge iz silikonske pene Suprasorb® P sensitive ne uporabljajte
skupaj z oksidacijskimi sredstvi, kot so raztopine hipoklorita ali
vodikov peroksid.

» Ce pride do pordelosti ali preobcutljivosti, prekinite z uporabo in se
posvetujte z zdravstvenim delavcem glede ustreznega zdravljenja.

« Zaradi pomanjkanja podatkov svetujemo previdnost pri obcutljivih
skupinah, kot so dojencki, otroci, nosecnice ali doje¢e matere.

Opomba
Ce pride do zapletov, se obrnite na proizvajalca in pristojne zdravstvene
organe.

Shranjevanje in odlaganje med odpadke

1. Hranite na cistem in suhem mestu na doloceni temperaturi in stran
od soncne svetlobe.

2. Odlaganje med odpadke se izvede skladno z lokalnimi
okoljevarstvenimi postopki.

Rok uporabnosti
3 leta od datuma proizvodnje

m Upute za primjenu

Opis proizvoda

Suprasorb® P sensitive border sastoji se od silikonskog kontaktnog sloja
za ranu, apsorbirajuce PU pjene, distribuirajuceg sloja od netkanog
materijala, superapsorbirajuce jezgre i zastitne vodootporne podloge
propusne za paru. Peteroslojna konstrukcija olaksava dinamicko
zbrinjavanje tekucine radi postizanja i odrzavanja optimalnog vlaznog
okruzenja za ranu, koje potice brze zatvaranje rane i moze pomodi u
smanjenju rizika od maceracije. Njezni silikonski sloj moze se odici i
ponovno namjestiti bez da izgubi svoju ljepljivost. Povrh toga, ovaj sloj
mozZe minimizirati bol u pacijenata i traumatizaciju rane i okolne koze
tijekom previjanja. Sloj s apsorbirajucim jastuci¢em pruza superiornu
apsorpciju i zadrzava eksudate.

Sastav proizvoda
Silikon, poliuretan, poliakrilat, pahuljasta pulpa i poliolefin

Namjena
Suprasorb® P sensitive povoj sa silikonskom pjenom moze se primijeniti
za zbrinjavanje svih rana, ako su one
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umjereno do jako eksudirajuce te

— | povrsinske

W/ | duboke*:

Indikacije

« dekubitusi

« ulceracije na nogama i stopalima
+ traumatske rane

« poslijeoperacijske rane

« razderotine koze

Povoj se takoder moze primijeniti u sklopu profilakti¢ne terapije kao
pomoc u sprjecavanju dekubitusa.

Kontraindikacije
Poznata alergija i/ili preosjetljivost na jednu od komponenti proizvoda

Napomene za primjenu
Povoj mogu postaviti laici uz nadzor zdravstvenog radnika.
Proizvod se takoder moZze upotrebljavati ispod kompresivnih zavoja.

1. Priprema rane

Ocistite ranu prema vazec¢im klinickim standardima. Temeljito osusite

okolnu koZu.

2. Stavljanje povoja za rane

a. Veli¢ina povoja ovisi o velicini rane. Jastucic¢ za ranu treba prelaziti na
suhu okolnu koZu za najmanje 1 -2 cm.

b. Uklonite prvu zastitnu foliju i stavite ljepljivu stranu na ranu.

c. Uklonite preostalu(e) foliju(e) i zagladite rub na koZi. Nemojte
rastezati povoj.

*Kada je to potrebno, za duboke rane nanesite tamponadu kao

primarni povoj (npr. Suprasorb® A, Suprasorb® A + Ag, Suprasorb®

Liquacel).

3. Previjanje

Povoj mozZe ostati na rani nekoliko dana, ovisno o stanju rane i stupnju

eksudacije.

Mjere opreza i upozorenja

« Proizvod sluzi samo za jednokratnu primjenu.

» Nemojte ga koristiti ako je pakiranje osteceno ili otvoreno.

» Nemojte koristiti Suprasorb® P sensitive povoj sa silikonskom pjenom
zajedno s oksidirajuc¢im sredstvima poput otopina hipoklorita ili
vodikovog peroksida.

« Ako se pojavi crvenilo ili preosjetljivost, prekinite primjenu, a za
odgovarajuce lijecenje posavjetujte se sa zdravstvenim radnikom.

» Zbog nedostatka podataka savjetuje se oprezna primjena u osjetljivih
skupina populacije kao $to dojencad, djeca, trudnice ili dojilje.

Napomena
U slucaju ozbiljnog incidenta, kontaktirajte proizvodaca i nadlezna
zdravstvena tijela.

Cuvanje i zbrinjavanje

1. Cuvajte na c¢istom i suhom mijestu na specificiranom rasponu
temperature i dalje od sunceve svjetlosti.

2. Zbrinjavanje treba provesti sukladno vazecim postupcima za zastitu
okolisa.

Rok valjanosti
3 godine od datuma proizvodnje

IBl osnyisc xpriong

Mepypadn poiodvtog

To Suprasorb® P sensitive border amoteAeitat amnoé €va otpwua
OIAIKOVNG TIOU €PYETAL OE €TADN LE TO TPAUKA, €vav amoppodNnTIKO
adppd moAuoupedAVN, €va pn VHAGHEVO KATAVEUOV OTPWHA, £VaV
UTIEPATIOPPOGDNTIKO TIUPKVA KAl [La TIPOCTATEVTIKY, ATHOSIATEPATH
kal adlafpoxn miow oYn. H TEVIAOTPWHATIKA Sopr| Tou SIEUKOAUVEL
N SUVANIKE SLAXEIPION TWV LYPWV yla TNV TTIAPOXT Kal dlatrpnon
BéAtioTou vypoL TEPIBAAAOVTOC TPAUKATOC, TTOU 0dNYE oTNV
TPOAYWYR TNG TaxVTEPNG CUYKAEIONG TOU TPAUHATOC KAl MTTOPEL val
oUPPBAAEL 0Tn peiwon Tou KIvEuVou euBPoxn¢. To amaid oTpwa
olAIKOVNG HTToPEi va avacnkwBel Kal va emavatomofetnOei xwpig
anwAela G KOAANTIKOTNTAC Tov. ETtiong, auto To oTpwHa HIopEi
va €AAXIOTOTIONOEL TOV TIOVO Yid Toug aoBeveic kat tn PAABN ota
Tpavpata kat oto TepIBAAlov S€ppa Katd Ti¢ aAAayég embépatog. To
amoppodNTIKO TOAUTILO TIAPEXEL ECAIPETIK ATIOPPOPNON KAl KPATAEL
HakpLd to e€ibpwia.

Z0vOeon TPoiovTog
SIAIKOVN, TTOAUOUPEBAVN, TTOAUAKPUAIKO, XVOUSWTOG TIOATOC Kal
TIOAVOAEDivVN

MpofAsmtopevn xprion

To appwdeg alAikovouyo emibepa Suprasorb® P sensitive umopei
va xpnolpomolndei yla tn Oeparmeia OAwv Twv TPAVPATWY, HE TNV
TpoiTo0Eeon Ot autd eival:

(YY)
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HETPLA WG Bapld e€16pwHATIKA Kal

— | emmoAng €wg

W/ | &vtw Baber*:

Evéeigelg

« €AKn KatakAioEwv

o €AKN KATw dkpwv

* TPALMATA AOYW KAKWONG
* XELPOULPYIKA TpalpaTa

« ekdopég

To emiBepa pmopei emiong va xpnotomnolndei wg HEPOC TTPOANTITIKAG
Oeparmeiag yia GUHPOAR GTNV ATOTPOTI EAKOUC KATAKAICEWV.

Avtevoeigelg
Tvwotr) aAAepyia fi/kat umiepevaiodnaoia o€ KATOLO A6 TA CUCTATIKA
TOU TIPOIOVTOC

0bnyieg epappoyrig

Mrtopei va ePpapUOCTEL AT | €1861KOVE UTIO TNV THRAEYN
EMAYYEAUATIOV UYELQC.

To mpoiodv pmopei va xpnotpomoinOei kat kKatw amno emidecpo
ouptieong.

1. MNpogTolpacia Tou TPavaATog

KaBapiote To Tpadpa cOppwva e Ta toxvovTa KAWVIKA TpoTuTa.

STeyvwoTte evoeAeXw( To TEPIBAAAOV Sépua.

2. TomtoB£tnon tou emBEuATog TPalaTog

a. To péyeBog Tou emBépatog e§aptdral amo To Heyebog Tou
TPaVPAToC. To TOAUTIIO TPpaVHATOC Ba TIPETIEL VA ETIIKAAUTITEL TO
oTEYVO TEPIBAALOV G€ppa Katd TovAdyiotov 1-2 cm.

B. Adaip€oTe TO TIPWTO TIPOCTATEVTIKO PUAAO Kal EGAPUOOTE TNV
KOAANTIKA TIAELPA OTO TPAVKA.

Y. AdaIPECTE TO EVATIOPEVOV TIPOCTATEVTIKO PUAAO (1) PUAAQ) Kal
OTPWOTE TNV TEPIDEPELD 0TO SEPUA. MnV TEVIWVETE TO €MiBepa.

*Omou anatteital, yia Badid tpadpata, EPappooTe Eva KopdoVL WG

TpwteLoV emiBepa (.. Suprasorb® A, Suprasorb® A + Ag, Suprasorb®

Liquacel).

3. AAayn Tou emBépatog

To emiBepa UMopEi va TApApEIVEL 0TO TPAUKA VIO OPKETES NUEPES,

avaAoya e TNV KATAoTAoN TOU TPAVHATOC Kal Tov Babud e€idpwong.

NpopuAAgeLg KAl TIPOELSOTIOLCEL

« To mpoidv mpoopileTal yla pia xprion Hovo.

» Mnv 1O XpPNOIUOTIOLEITE, €AV N CUOKELAGIA EIVAL KATETTPAMUMEVN 1)
QVOLlyHEévn.

« Mn xpnotpotoleite To appwdeg alAikovouxo emibepa Suprasorb®
P sensitive padi pe o&e1dwtikolg mapdyovteg Omwe SlaAvpata
unoxAwplwdwv f uttepogeidlo Tou udpoydvou.

« Edv epdaviotei epubpdTnTa 1) evatcOnTomoinGN, SIAKOYTE TN XPrion

Kal OUMBOUAEUTEITE Evav emayyeApatia LyEiag yla Ty KatdAAnAn

Oepareia.

NOyw NG EAAEWPNG SeSopéviuy CLVICTATAL TTIPOTEKTIKI XPrion o€

€0aioONTEC opAdeg TANBUOPOU, OTwC Bpédn, Taidid, eykboug i

YOAOUXOUOES YUVAIKEC.

Znueiwon
>¢ mepintwon coPapol cupPavtog, aneuBuvOEiTe GTOV KATAOKELAOTH
KOl OTIC OPHOSIEG UYEIOVOUIKES APXEG.

®OAagn kat anéppupn

1. ®uAdooete og KABAPO Kal OTEYVO PEPOG OE KABOPIOHEVO EUPOG
OEPHOKPACLWV KAl MAKPLE aTtd TNV NALAKT aKTivOBoAia.

2. H anéppupn Ba mpémel va yivetal cUWVaA HE TIG TOTIKES
TepIBAAAOVTIKEG SladIKAOIES.

Awdpketa {wng
3 xpdvia amod TNV NUEPOUNVIa TTApAywWYng

n Kullanma talimati

Uriin tanimi

Suprasorb® P sensitive border bir silikonlu yara értusu temas
tabakasindan, bir emici politretan kdpuk tabakasindan, bir
dokunmamis kumas tabakasindan, bir stiper emici cekirdekten ve

bir koruyucu, su buhari gegirgenlige sahip, su gecirmez bir filmden
olusur. Dinamik sivi ydnetimini kolaylastiran bes tabakall yapisi, yaranin
daha hizli kapanmasini saglayan ve maserasyon riskinin azaltiimasina
yardimai olabilecek, yaranin iyilesmesi icin optimal nemli bir ortam ve
koruma saglar. Yumusak silikon tabaka kaldirilabilir ve yapiskanhgini
kaybetmeden yeniden yerlestirilebilir. Ayrica, bu tabaka yara értusunin
degistiriimesi sirasinda hastanin agri duymasinin ve yaralarda ve
etrafindaki ciltte travma olusmasinin en aza indirilmesini saglar. Emici
ped tabaka, Ustiin emilim gerceklestirir ve ekstudayi hapseder.

Uriin bilesimi
Silikon, politiretan, poliakrilat, kabartmak hamuru (fluff pulp) ve poliolefin

Kullanim amaci

Suprasorb® P sensitive silikonlu kdpuUk yara ortusu, asagidakileri
kapsamalari kosuluyla, her turlii yara bakiminda kullanilabilir
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Endikasyonlari

« dekubit Ulseri

« bacak ve ayak Ulserleri
« travmatik yaralar

« postoperatif yaralar

- ciltyirtiklan

Yara orttisti, dekibit tlserlerin dnlenmesine yardimci olmak igin
profilaktik tedavinin bir parcasi olarak da kullanilabilir.

Kontraendikasyonlari
Urtiniin bilesenlerinden birine karsi bilinen alerji ve/veya agiri duyarlilik
durumlarinda kullaniimamalidir

Uygulama bilgileri

Saglik calisanlarinin gézetiminde uzman olmayan kisiler tarafindan da
uygulanabilir.

Uriin, kompresyon bandaji alti olarak da kullanilabilir.

1. Yaranin hazirlanmasi

Yarayl, gecerli klinik standartlara uyarak temizleyin. Yaranin cevresindeki

cildi iyice kurulayin.

2. Yara ortusunin uygulanmasi

a. Yara Ortlsunin ebadi, yaranin buyuklugine gore belirlenir. Yara
Ortlsu, yaranin cevresindeki kuru cildi en az 1-2 cm 6rtmelidir.

b. Birinci koruyucu filmi cikarin ve yapiskan tarafi yaraya gelecek sekilde
uygulayin.

c. Kalan koruyucu film(ler)i de ¢ikarin ve yara ortiistin cilt Gzerinde
diizlestirin. Yara ortlisin(i germeyin.

*Gerektiginde, derin yaralarda primer 6rtu olarak bir yara doldurucu

uygulayin (6rn. Suprasorb® A, Suprasorb® A + Ag, Suprasorb® Liquacel).

3. Yara ortlistinlin degistiriimesi

Yaranin durumuna ve eksudasyon derecesine bagl olarak, yara ortiist

birkag giin yarada birakilabilir.

Giivenlik énlemleri ve uyarilar

« Uriin, tek kullanimliktir.

« Ambalaji hasar gérmusse veya aciimissa kullanmayin.

» Suprasorb® P sensitive silikonlu képiik yara ortlsind, hipoklorit
cozeltileri veya hidrojen peroksit gibi oksitleyici maddeler ile birlikte
kullanmayin.

« Kizarma veya duyarlilik reaksiyonlari goriilmesi durumunda kullanima

son verin ve uygun tedavi icin bir saglik hizmetleri uzmanina

basvurun.

Veri eksikliginden dolayr bebekler, cocuklar, hamile veya emziren

kadinlar gibi hassas ntfus kesimlerinde dikkatli kullanilmasi tavsiye

edilir.

Not
Ciddi bir olayin meydana gelmesi durumunda Ureticiyi ve ilgili saglk
kurumunu bilgilendirin.

Saklama ve bertaraf

1. Belirtilen sicakliklarda ve glnes isigindan uzak tutarak, temiz ve kuru
bir yerde saklayin.

2. Bertaraf islemleri, mahalli cevre diizenlemelerine uygun sekilde
yapiimalidir.

Raf émrii
Uretim tarihinden itibaren 3 yil
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